ВНИМАНИЕ!!
В вашем приборе канал "Концентрация смеси газов" (Н--4) заменен на канал "Концентрация сероводорода". Для измерения этого параметра используется датчик Датчик-сигнализатор сероводорода (1336.413412.001)

Калибровка канала производится согласно п. 9.5.1. При этом составляется протокол:
Протокол калибровки канала концентрации сероводорода

Таблица №__

Показания индикатора веса (при токе 4 мА) ___________ (мг/м3)

Показания индикатора веса (при токе 20 мА) ___________ (мг/м3)

Дата калибровки _________________________________
Поверитель ______________________________________
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